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内容概要

本书为2006年教育部“十一五”国家级规划教材，是国内首部放射治疗剂量学本科教材。全书共分12
章，包括医学放射物理学基础、放射治疗设备与方法、放射治疗中X(R)射线剂量分布与计算、射线束
修整、电子线剂量学、放射治疗计划设计方法、近距离治疗剂量学、放射治疗新技术、放射治疗的剂
量一时间分次关系及放射治疗质量保证与控制以及5项放射治疗剂量学实验。作为医学影像学专业、
放射医学专业以及医学物理学专业本科生或研究生教材。
    　本书既是高校教材，也是放射治疗物理师、放射治疗医师、放射治疗技师的工作手册，上岗资格
考试、专业晋升考试参考书。
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气比　第四节 百分深度剂量及组织空气比剂量计算实例　　一、常规外照射治疗剂量计算实例　　二
、旋转照射剂量计算实例第4章 放射治疗剂量计算体系　第一节 散射线校正剂量学参数　　一、原射
线与散射线　　二、准直器散射因子　　三、体模散射因子　第二节 组织体模比与组织最大剂量比　
　一、组织体模比　　二、组织最大剂量比　　三、散射最大剂量比与非规则野剂量计算　第三节 处
方剂量的计算　　一、加速器、60Co治疗机输出剂量校准　　二、加速器剂量计算实例　　三、60Co
治疗机剂量计算实例第5章 等剂量分布与射线束修整　第一节 等剂量曲线　　一、等剂量曲线　　二
、等剂量曲线的测量　　三、影响等剂量曲线的因素　第二节 楔形板及其照射技术　　一、楔形角　
　二、楔形因子　　三、放射治疗机的楔形板系统　第三节 治疗剂量分布的组织体表轮廓及组织非均
匀性校正　　一、照射野内体表轮廓起伏对深度剂量的影响　　二、组织补偿　　三、照射野内非均
匀组织对深度剂量的影响　第四节 射线束的修整　　一、铅挡块厚度　　二、铅挡块的制作　　三、
多叶准直器第6章 电子线治疗剂量学　第一节 电子线的能量表述方法　　一、最可几能量　　二、平
均能量　　三、深度能量　第二节 电子线的剂量分布特征　　一、百分深度剂量曲线　　二、影响电
子线深度剂量分布的因素　　三、电子线源点的确定　　四、X线污染　第三节 电子线治疗的计划设
计　　一、能量及照射野的选择　　二、电子线的补偿技术　　三、电子线照射野的成形　　四、电
子线斜入射及空气散射修正　　五、组织非均匀性校正　　六、电子线照射野的衔接　第四节 电子线
的特殊照射技术　　一、电子线旋转照射技术 　　二、电子线全身照射技术　　三、术中照射技术
第7章 治疗计划的设计与执行　第一节 治疗计划设计中的几个概念　第二节 放射治疗照射野设计原则
　　一、放射治疗照射野设计的剂量学原则　　二、外照射放射治疗照射野设计的一般方法　　三、
楔形照射野的设计　第三节 相邻射野的连接与设计　　一、共面照射射野相接方法　　二、两正交野
相接的方法　　三、处理照射野的相接应注意的问题　第四节 病人的定位、摆位及等中心点的确定　
　一、病人定位、摆位的一般要求　　二、等中心点的确定　第五节 放射治疗计划设计与执行　　一
、治疗计划设计　　二、治疗计划的确认　　三、治疗计划的执行第8章 近距离治疗剂量学　第一节 
近距离治疗放射源　第二节 放射源的强度表示及剂量计算　　一、放射源的强度表示　　二、放射源
的校准　　三、近距离照射的剂量计算　第三节 近距离放射治疗的剂量学系统　　一、组织间插植剂
量系统 　　二、腔内照射剂量学　第四节 近距离放疗技术　　一、靶区、施源器及解剖结构的空间
定位　　二、剂量参考点的设置　　三、剂量的优化　　四、后装近距离放疗技术第9章 现代放射治
疗技术　第一节 三维适形放疗技术　　一、三维适形放疗的形成与发展　　二、三维适形放疗的设备
要求　　三、三维适形放疗技术的实施　第二节 调强适形放疗技术　　一、调强适形放疗的定义　　
二、IMRT的临床价值　　三、IMRT的实现条件　　四、调强放疗的实施过程和可能方法　　五、调
强治疗的验证　　六、治疗方案优化与逆向计划设计　第三节 立体定向放射外科治疗技术　　一、X
刀的基本概念　　二、X刀的基本原理　　三、X刀系统的组成与治疗计划设计要求　　四、X刀治疗
注意事项　第四节 血管介入放疗技术　　一、血管腔内近距离治疗的放射性核素源　　二、血管内介
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入放疗设备　　三、血管内近距离治疗计划系统　　四、放射性支架第10章 放射治疗过程中的时间、
剂量分次关系　第一节 影响肿瘤和正常组织放射反应的生物学因素　　一、正常组织的放射反应　　
二、影响肿瘤组织放射反应的生物学因素　　三、正常组织与肿瘤组织对射线反应的差异　第二节 放
射治疗过程中的时间、剂量分次关系　　一、分次照射的理论基础—“4R”　　二、放射治疗过程中
时间、剂量和分次的修饰　第三节 线性二次模型在临床放射治疗的应用　　一、时间—剂量—分割数
学模式　　二、线性二次平方（LQ）模式第11章 放射治疗过程的质量保证与放射防护　第一节 放射
治疗质量保证的基本概念　　一、执行质量保证的必要性　　二、放射治疗过程的质量保证与质量控
制概念　　三、靶区剂量的准确性的要求　　四、放射治疗过程对剂量准确性的要求　第二节 放射治
疗过程质量保证对医学物理师的要求　　一、医学物理师的技术要求　　二、物理技术人员的资质要
求　　三、物理技术人员的工作内容及其在质量保证过程中的职责　第三节 放射治疗过程质量保证的
内容　　一、质量保证的组织与实施　　二、放射治疗质量控制技术　第四节 放射治疗过程中的辐射
防护　　一、辐射防护的基本原则和标准　　二、外照射的辐射防护方法　　三、各类治疗设备治疗
过程中的防护第12章 实验　实验一、外照射放射治疗机吸收剂量的校准　实验二、铅挡块的制作　实
验三、内外照射放射治疗计划设计　实验四、靶中心的模拟定位　实验五、不同射野条件下电子线深
度剂量的测量附录
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精彩短评

1、内容比较精简，适合短时间内想对放射物理学有个认识的读者使用。
2、适合初学者，容易懂
3、搞放射治疗的医师和物理师都可以用来做剂量学的入门、提高。
4、呵，老实说不错~~适合爱学习的孩子~~呵呵。。。
5、我是学物理的班底，这本书还算可以，讲的较为基础、通俗，值得看看。通过学习，掌握了一定
的相关知识。我还要继续学习。
6、还行，正版，活动打折优惠多多。
7、学无止境多多学习
8、很好,对本人的学习帮助很大
9、最满意地是当当的服务
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